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 نماد روی دستگاه: 

 آمیزعمومی مخاطرهگرفتگی، موارد هشدار، خطر برق

ولت برای انسان  220دستگاه دارای ولتاژ خطرناک 

 باشد.می

 

 نماد روی دفترچه راهنما:

 باشد.گر و معرف مطالب مهم میاین نماد نشان

 

 نماد روی دفترچه:

 آمیزهشدار، موارد عمومی مخاطره

این نماد به هشدارهای ایمنی مرتبط بوده و بیانگر 

 باشد که توجه به آن الزامی بوده وهشدارهای مهم می

عدم رعایت این نکات ممکن است به قطعات صدمه زده 

 و یا برای اشخاص جراحت وارد آورد.

 

 :لیبلنماد روی 

 باشد که درتجهیزاتنماد وجود سیم ارت در دستگاه می

باشد نصب این نماد که دارای سیم ارت می Iکلاس 

 الزامی است.

 



    
 

 

3 

 

 :لیبلنماد روی 

نشانگر این است که دستگاه در داخل کشور به تولید 

 رسیده است.

 

 :لیبلنماد روی 

باشد و روی دستگاه جهت نماد ارجاع به دفترچه می

 آگاه سازی کاربر از وجود دستورالعمل همراه دستگاه

 الصاق گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

4 

 

ید انواع تجهیزات با هدف تول 1۳81شرکت هستاران طب فعالیت خودرا از سال 

آزمایشگاهی آغاز نموده و تاکنون توانسته با تکیه بر توان علمی متخصصین و 

این شرکت جهت تولید محصولاتی .باشد دانشگاهیان کشور یکی از مطرحان این حوزه

های تولید و با تعهد به برآورده سازی الزامات آورینبا کیفیت و بر اساس آخرین ف

 و سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات ISO 9001:2008 سیستم مدیریت کیفیت

و رعایت کلیه الزامات قانونی و مقرراتی مربوطه نسبت به   ISO 13485:2003پزشکی

شناسایی و برآورده ساختن نیازمندیهای مشتریان اقدام نموده و با استفاده از تمام 

، ریتی مذکورهای مدیثر بخشی سیستمبهبود مستمر ا منابع و امکانات، ضمن حفظ و 

 دارد:ود را به شرح ذیل اعلام میخط مشی خ

 جلب رضایت و اعتماد مشتریان از طریق برقراری ارتباط مناسب و مستمر با آنان .1

 و ارائه خدمات پس از فروش مناسب ارائه محصولات با کیفیت برتر .2

 حفظ و ارتقای موقعیت در بازارهای داخلی و حضور در بازارهای خارجی .۳

 شرکتسرمایه  عنوان ارزشمندتریننیروی انسانی ب صیانت همه جانبه ازتوجه به  .4

 توسعه تنوع محصولات .5

اینجانب خود را متعهد به تامین کلیه منابع مورد نیاز  ،در راستای تحقق اهداف فوق

ها و وظایف خود در این دانسته و از کلیه کارکنان انتظار دارم با عمل به مسئولیت

 . مسیر گام بردارند

 هیئت مدیرهرئیس 

 عزیزا... رفیعی زاده

 



    
 

 

5 

 

های مونهناسب برای مخلوط نمودن انواع و من باشدرول می 5هستاران دارای  میکسر هماتولوژی

 دستگاه این عملکردی هایویژگی از. باشدمی …ها و های ویسکوز، سوسپانسیونخونی، نمونه

ی هفاصل و هالتکغ ابعاد. نمود اشاره ها غلتک قائم و چرخشی صورت به همزمان حرکت به توانمی

ها را برای ها و بطریختلفی از لولهتوان انواع ممی گونه ای طراحی شده است که ها بهبین آن

مواد  وسیدها بدنه و رنگ میکسر هماتولوژی در برابر اکثر ا مخلوط نمودن بر روی آن قرار داد.

 .ها مقاوم استشیمیایی رایج در آزمایشگاه

 

 

های براى محیط دستگاه است. این آزمایشگاهى و پزشکى محصول یک حاضر دستگاه

 محدوده از فراتر و متفاوت کاربرى و استفاده باشد. لذاآزمایشگاهی و بیمارستانی مناسب می

 آن از ناشى خسارت هرگونه قبال در شرکت و دستگاه شده باعث آسیب دیدگی شده، تعریف

 .داشت نخواهد برعهده مسئولیتى هیچگونه
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 دستگاه روی سطح صاف و بدون شیب قرار داده شود. 

  ها محکم بسته شوددرب لولهدر زمان استفاده دستگاه. 

  د.های دیگر رعایت شوو دستگاهحداقل فاصله ایمن از دیوار 

 

 

 

 

را  اجساماضافی کنار دستگاه نباشد چون هنگام چرخش  اجسامباید مراقب باشید که  .1

 شود .کشد و باعث خرابی دستگاه میبه سمت خود می

 .هنگام کار باید از دستکش استفاده کرد  .2

 

 

 

 ممکن ها،دستورالعمل این صحیح مطالعه و توجه عدم

 .شود دستگاه و کاربر به جدى صدمات موجب است

 دفترچه این دستگاه اندازى راه از قبل است ضرورى 

 .شود مطالعه کامل طور به

 گردد رعایت دفترچه این ایمنى موارد بایستى. 

 و حفظ دستگاه عمر طول تمام در راهنما دفترچه 

 .شود نگهدارى
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 ختهشنا (OHSAS) و بهداشت شغلیی و ایمن فنی اصول و استانداردهای مطابق دستگاه این

 هب آسیب جابجایی نادرست ضمنگاه و از دست نامناسببکارگیری  .است شده ساخته شده

 اندازد.می مخاطره به را ثالث شخص و کاربر ،دستگاه

ته دور از آب بوده وبه هیچ وجه تماسی با آب نداشهقسمت الکتریکی دستگاه باید ب

 باشد.

 

 رول میکسر نام دستگاه

 5Roll مدل

 مخلوط کردن نوع عملکرد

CLASS I 
TYPE B 

 220V ولتاژ

 0.1A جریان

 60Hz-50 فرکانس

 20W توان

 mm×200×440 110 طول(×عرض×ابعاد )ارتفاع

 3kg وزن تقریبی دستگاه
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 کاتر باز شود. با استفاده ازدستگاه ابتدا کاور نایلونی و کارتن  .1

 .ردندگگیرهای موجود در اطراف و بالای دستگاه از کارتن خارج تمامی ضربه .2

 باشد .به راحتی قابل حمل و جابجایی میدستگاه به خاطر وزن کم  .۳

 

 اطمینان هاپایهسطح زیرین از تراز بودن دستگاه  یا حرکت برای پیشگیری از لرزش .1

 حاصل فرمایید.

دداری نزدیکی منابع حرارتی نور مستقیم یا رطوبت خواز قرار دادن دستگاه در  .2

 نمایید.

 ب خودداری فرمایید.آاز قرار دادن دستگاه در نزدیک سینک  .۳

 

 

 

از  به هیچ عنوان برای بلند کردن یا جابجایی دستگاه -

 .دستگاه استفاده نگردد هایمیله استیل یا رول

هنگام جابجایی به وزن دستگاه که در بخش  -

 مشخصات فنی درج شده توجه شود.
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 .دستگاه را روی سطح صاف قرار دهید .1

 .وصل کنید  یکابل برق دستگاه به برق شهر .2

 .دهیدها قرار ها را روی روللوله .۳

 .سپس کلید پاور را روشن کنید .4

 

 شرایط محیطی جهت انبارش:

  :درجه سانتیگراد ۳5-4دما 

  :اتمسفر 5/1الی 1فشار 

 :10-80% رطوبت 

 

 ت حمل و نقل:شرایط محیطی جه

  :درجه سانتیگراد 40-4دما 

  :اتمسفر 5/1الی 1فشار 

  :10-90%رطوبت 

 

 شرایط محیطی جهت عملکرد:

  :درجه سانتیگراد ۳0-10دما 

  :اتمسفر 5/1الی 1فشار 

  :۳-70%رطوبت 
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 ه شود:هنگام حمل و نقل دستگاه بایستی به موارد زیر توج

 کابل دستگاه را از پریز جدا کنید -

ها و های احتمالی به رولدستگاه را در داخل کارتن قرار دهید تا از آسیب -

 بدنه دستگاه جلوگیری شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های دور که امکان وارد در صورت حمل به مسافت

شدن ضربه به دستگاه وجود دارد، بایستی عملیات 

کردن بصورت برعکس موارد ذکر شده در قسمت باز 

 بسته بندی انجام شود.
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ش بریزر لتوسط دستگاه بوده که ای استاتیک کورهبا رنگ الکتروبدنه دستگاه فولادی 

کلیه  .شودآمیزی میکاری شده و با پوشش الکترواستاتیک رنگخم و سپسکاری 

 . است مراحل طراحی و ساخت این دستگاه توسط این شرکت انجام گردیده

لکسی پها از دو عدد صفحه از جنس در دو طرف رول .باشدرول می 5 دارایدستگاه 

لیزر در اندازه های مناسب بریده شده استفاده گردیده که این صفحات به وسیله برش

 .شودو به روی دستگاه نصب می
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 معر

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

واد اسیدها و م در برابر اکثرکه باشد ای میکورهالکترواستاتیک رنگ  بااز جنس فولاد  بدنه:  .1

 است. مقاوم هاشیمیایی رایج در آزمایشگاه

ه و حفظ فاصل مقاومت دستگاهبالا بردن اتصال دو صفحه پلکسی و جهت میله استیل:  .2

 شود.استیل استفاده می ها از دو عدد میلهرول

 باشند.ای میسمباده با رنگ پلی اورتان  PVCهای دستگاه از جنسلوله: رول لوله .3
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دو صفحه  هاتوسط چرخش لوله رول بدنهجهت جلوگیری از فرسایش : پلکسی صفحه  .4

  تعبیه شده است. پلکسی روی بدنه اصلی

دارد که  ولت از پریز برق شهری به دستگاه را برعهده 220انتقال برق وظیفه : کابل برق .5

 باشد.سیم که شامل یک زوج سیم فاز و نول و یک سیم ارت جهت اتصال بدنه می ۳دارای 

ر اثر ب های احتمالی و اقلام الکترونیکی دستگاه در برابر آسیب موتورجهت محافظت از : فیوز .6

صورت  ا درتصالی در قسمتی از دستگاه این فیوز تعبیه شده نوسانات برق یا بوجود آمدن ات

 .ها محافظت شودبالا رفتن شدت جریان با قطع شدن فیوز از سایر قسمت

کردن  روشن سوئیچ اصلی دستگاه که در ورودی برق اصلی دستگاه قرار دارد و با: کلید پاور .7

 گیرد.آن دستگاه در حالت آماده بکار قرار می

 

 موتورDC: است  هدور در دقیق ۳0سرعت چرخش  با دستگاه دارای موتور گیربکسی این

یت در (را دارد. این قابلCCW( و پادساعتگرد )CWکه قابلیت چرخش به صورت ساعتگرد )

به  دن آسیب، از شکستن لوله یا وارد شهامواقع گیر کردن لوله با تغییر جهت حرکت رول

ها سعی بر رفع گیر لوله ییر جهت مکرر حرکت رولکند. و با تغها و موتور جلوگیری میرول

 نماید.می

 ها از ها و ایجاد هارمونی بین رولجهت انتقال نیروی حرکتی موتور به رول : تسمه

وده و شود. تسمه به کار رفته در این دستگاه از نوع تسمه تایم بتسمه استفاده می

 شود.ها میرولکیفیت بالای این تسمه مانع از به هم ریختگی حرکت 

 

باشد. که ها به صورت چرخشی و قائم میجهت حرکت رول

این نوع حرکت باعث بهبود عملکرد دستگاه در هنگام 

 شود.مخلوط کردن مواد می
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تمال ز دسابا استفاده  تگاه را از پریز بکشید سپسدس برق قبل از شروع نظافت دوشاخه

 را تمیز و ضد عفونی کنید.های مختلف دستگاه مرطوب ضد جرقه بخش

 

 .نیاز ندارد تنها نگهداری دستگاه نظافت آن بوده و نگهداری دیگری                  

 

 

 

 

 ومی و معمولی عمل شود.اندازی دستگاه نباید مانند زباله عمزمان دور

 

 

 

 

 

هنگام دوراندازی دستگاه برطبق دستورالعمل جداگانه وسایل 

عمل  EC (WEEE)/2002/96الکتریکی و الکترونیکی مطابق 

 شود. بعلاوه بایستی به قوانین خاص کشوری نیز توجه گردد.
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تعمیر و  ،دارای گارانتی و خدمات سرویس این شرکت تمامی محصولات تولیدی

 مامت. در ضمن باشدد. همین امر باعث آرامش خاطر مشتریان ما مینباشنگهداری می

  د.نباشپس از فروش میسال خدمات  10دارای یکسال گارانتی و دستگاه  اجزای

 

 

 دفتر فروش

 12احدو -ششمطبقه  -6پلاک-نهمکوچه -خارستبخ  -میدان آرژانتین -تهران آدرس:

 (021)88700791– 88108476-88791471 تلفن تماس :

 کارخانه

 1451لاک پ -(12درنا)کوی  خ -ینابلوار ابن س -آبادعباس شهرک صنعتی -تهرانآدرس: 

 (021) ۳6425101 -۳6425102   تلفن بخش فنی:

 

www.hastaranteb.com 

                       hastarantebb@ 

 

 

http://www.hastaranteb.com/
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 بن ماری                                  روتاتور                                 سانتریفیوژ 

 

 

 اتوکلاو                                     فور آون                               شیکر پلاکت                             

 

 

 

 هات پلیت مگنت                        ورتکس                           میکسر خورشیدی 

 

  

  -کریت  میکرو هماتو -دیونایزر –هودهای میکروبی، شیمیایی، پاتولوژی 

 ر و...متPH  -اکومتر  ت  -دیتالاگر    -وفیوژ میکر -سریفیوژ    - یچشم شو

 


